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Informazioni sulla sicurezza:
•	� Prima dell’uso, leggere e familiarizzare con le 

istruzioni riportate nel paragrafo funzionamento 
del presente manuale.

•	� Non sostituire alcun componente poiché ciò 
potrebbe influenzare negativamente la sicurezza 
intrinseca, nonché invalidare la garanzia.

•	� Attenersi a tutte le avvertenze e le istruzioni ripor-
tate sull’unità e nel presente manuale.

•	� Osservare le procedure di sicurezza e sanitarie 
per i gas da monitorare, nonché le procedure 
d’evacuazione.

•	� Accertarsi di aver ben compreso quanto visualizza-
to sul display e quanto riportato nelle avvertenze.

•	� Nel caso in cui il prodotto non funzioni in modo 
corretto, leggere la guida all’individuazione delle 
anomalie o contattare Crowcon.

•	� Affidare la sostituzione dei sensori e le eventuali 
modifiche del sistema operativo solamente a per-
sonale qualificato addetto all’assistenza.

•	� Verificare che gli interventi di manutenzione e 
di calibrazione siano effettuati in conformità alle 
procedure riportate sul manuale.

Istruzioni specifiche per l’utilizzo in aree pericolose

Le seguenti istruzioni sono applicabili ai dispositivi 
provvisti di numeri di certificato:

Tetra 3 = Baseefa 05ATEX0187

Tetra 3 = IECEx BAS 05.0059

Le seguenti informazioni.relative dell’elenco e della 
clausola 1.0.6 degli EHSR della direttiva ATEX.

1.	 Certificazione:

2.	 Questo dispositivo può essere utilizzato nelle zone 
1 e 2, con gas infiammabili di gruppo IIA,IIB e IIC, 
classe di temperatura e vapore T1, T2,T3 e T4. 

3.	 Questo dispositivo è certificato per l’impiego a 
temperature ambienti tra –20°C e +55°C (-4°F e 
+131°F). Esso non deve essere utilizzato a tem-
perature che si estendono oltre questi intervalli.

4.	 La conformità ai Requisiti essenziali per la Sicurezza 
e la Salute è stata garantita dalla conformità 
alle normative IEC 60079-0, 60079-1,60079-11, 
EN61779-5, così come certificato da Baseefa. La 
conformità agli standard sulle performance di 
rilevamento gas EN50054, EN50057,EN61779-1, 
EN61779-4, EN50104 e EN50270 è stata certifi-
cata da Lloyd’s Register.

5.	 La riparazione della presente apparecchiatura e la 
sostituzione del sensore del gas dovranno essere 
eseguite dal produttore o in conformità al codice 
di buona tecnica in vigore.

6.	 Qualora si preveda che l’apparecchiatura possa 
entrare in contatto con sostanze aggressive, sarà 
responsabilità dell’utente adottare le precauzioni 
necessarie ad evitare influenze negative, garan-
tendo quindi che il tipo di protezione non sia 
compromesso.

7.	 Ricaricare la batteria ricaricabile solamente in aree 
non pericolose (sicure) collegandola al caricabat-
teria specifico di Crowcon.

8.	 L’apparecchiatura non è certificata per l’utilizzo in 
atmosfere contenenti quantità di ossigeno superi-
ori al 21%.

Classificazione delle aree: -

Zona 1: �in un'area classificata come zona 1 è pos-
sibile riscontrare, durante il normale esercizio, 
continuamente o per lunghi periodi di tempo 
la presenza di atmosfere esplosive causate da 
miscele di aria e gas, vapori o liquidi infiam-
mabili. 

Zona 2:�in un'area classificata come zona 2 è possibile 
riscontrare, durante il normale esercizio, rara-
mente o per brevi periodi di tempo la presen-
za di atmosfere esplosive causate da miscele 
di aria e gas, vapori o liquidi infiammabili. 
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Tetra 3	 Disimballaggio

Tetra 3 
Rivelatore compatto multigas per la 
sicurezza personale
Desideriamo ringraziarLa per aver acquistato il nuovo rilevatore multigas tipo 
Tetra 3, che Le offrirà servizio e affidabilità per molti anni. 

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere accuratamente le presenti istruzioni. 
Conservare il manuale per eventuali riferimenti futuri.

Disimballaggio
Rimuovere il rivelatore multigas per la sicurezza personale Tetra 3 dal relativo imbal-
laggio. Gli accessori 3 sono ubicati sul fondo della scatola. Verificare la presenza di 
tutti i componenti:

•	 unità Tetra 3;

•	 un report di configurazione in cui siano descritti nel dettaglio 
i sensori installati, le impostazioni d’allarme e un certificato di 
calibrazione;

•	 accessori opzionali quali piastra aspirazione, pompetta manuale di 
aspirazione, caricabatterie, alimentatore, cavo di comunicazione con 
un PC.

Verifica della batteria
Il rivelatore multigas per la sicurezza personale Tetra 3 è provvisto di batteria ricari-
cabile agli ioni di litio. La batteria Tetra 3, quando completamente carica, garantirà 
un funzionamento minimo di 16 ore.

Tetra 3 utilizza un pacco batterie agli ioni di litio che, alla consegna, è fornito con 
una ricarica sufficiente da utilizzare l’unità una volta disimballata. Tuttavia, qualora 
si tratti del primo utilizzo dell’unità Tetra 3, potrebbe rendersi necessario ricaricare 
le batterie al fine di garantire una durata d’esercizio di 16 ore. La durata d’esercizio 
effettiva dipenderà dal tipo di sensori installati.

Avvertenza: unità ricaricabili
Con questa unità, evitare l’uso di caricabatteria diversi da quello fornito da 
Crowcon. La mancata osservanza di questa disposizione, invaliderà il certificato di 
sicurezza e potrebbe essere causa di danni all’unità.
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Guida rapida

1. Guida introduttiva
Verifica dell’unità Tetra 3

Accensione dell’unità
Le impostazioni richieste da Tetra 3 sono ridotte, è sufficiente seguire queste sempli-
ci fasi per preparare l’unità all’uso.

1.	 Verificare che l’unità sia posta in 
atmosfera pulita.

2.	 Accenderla 
Tenere premuto il pulsante 
operatore fino al lampeggio del LED 
rosso.

	 Sarà visualizzata la schermata 
dell’operatore e l’unità avvierà la 
sequenza di riscaldamento.
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Sequenza di riscaldamento 
dell’unità Tetra 3

a) 	L’unità effettuerà il test dei 
LED d’allarme, dell’allarme 
acustico, dell’allarme 
a vibrazione e delle 
indicazioni visive a display. 
L’allarme acustico può 
essere tacitato premendo il 
pulsante.

b)	 L’unità proseguirà la sequenza di riscaldamento come mostrato di seguito 
per una durata di circa 45 secondi.

c)	 Messa a zero automatica

	 Qualora la funzione di messa a zero automatica sia attivata (modalità 
predefinita), l’unità visualizzerà il menu di messa a zero automatica. Fare 
clic una volta sul pulsante operatore per confermare la messa a zero 
automatica. Non premendo il pulsante operatore entro 10 secondi, Tetra 3 
commuterà direttamente alla modalità Run senza effettuare la messa a zero.

Test LED d’allarme

Test allarme

ricevitore acustico

Test vibrazioni

O2
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Modalità Run

	 L’unità è ora pronta per l’uso. Di seguito è 
mostrata una schermata tipica dell’unità nella 
normale modalità Run di monitoraggio gas.

	

Acquisire familiarità con i gas da monitorare 
nell’unità e con le procedure per la sicurezza 
e la salute da adottare in caso di condizioni 
d’allarme.

	  

2. In caso di allarme
Segnali d’allarme

In caso di concentrazioni di gas superiori alle soglie d’allarme a fronte di qualsiasi 
gas in fase di monitoraggio, Tetra 3 attiverà i segnali d’allarme.

Segnali d’allarme

I LED d’allarme rosso e blu lam-
peggeranno, l'allarme acustico 
emetterà una serie di bip forti 
e rapidi, sarà attivato l’allarme 
vibrazioni interno. Sulla scher-
mata dell’operatore sarà visua-
lizzato l’allarme gas e il relativo 
livello. Fare riferimento alla figu-
ra a sinistra.

Segnali di sicurezza

Nella normale modalità Run, Tetra 3 emetterà un breve segnale acustico ogni 10 
secondi e il simbolo OK lampeggerà a indicare la sicurezza d’esercizio.

O2

esempio di gas
in fase d’allarme

Simbolo
allarme

CH4 %LEL CO ppm

H2S ppm %O2
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1.	 Non appena il livello del gas rientra a valori normali, premere il pulsante 
operatore. L’unità Tetra 3 sarà ripristinata alla normale modalità Run. In 
caso di livelli di gas ancora in fase d’allarme, la pressione del pulsante non 
avrà alcun effetto.

3. Spegnimento dell’unità e magazzinaggio
Spegnimento dell’unità

1.	 Tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Sarà visualizzato il menu di 
disattivazione, continuare a tenere premuto il pulsante fino allo spegnimento 
totale dell’unità.

Condizioni di magazzinaggio
Al fine di ottimizzare le performance e la durata utile dei sensori, conservare l’unità 
Tetra 3 in un luogo sicuro, non pericoloso, a una temperatura di 0-30°C, umidità 
relativa 10-90%.

4. Ulteriori informazioni
Le informazioni sulla ricarica della batteria sono riportate al paragrafo III.

Gli accessori per il montaggio sono riportati al paragrafo V.

Il campionamento è descritto al paragrafo VI.

La calibrazione è descritta al paragrafo VII.

La guida alla localizzazione guasti è riportata al paragrafo XII.

Per qualsiasi tipo di gas, sono 
normalmente previste due 
soglie d’allarme. Tali soglie 
sono indicate dai simboli 
d’allarme mostrate in figura.

L’allarme Tetra 3, per default, è disattivato 
L’unità continuerà a rimanere in modalità 
d’allarme anche dopo il rientro dei livelli del 
gas a valori normali, fino alla tacitazione 
dell’allarme effettuata premendo il pulsante 
operatore.
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I. Introduzione
Desideriamo ringraziarLa per aver acquistato il nuovo Tetra 3 Monitor Multigas 
Personal. Tetra 3 è un rilevatore multigas portatile, progettato per essere trasportato 
o indossato da utenti addetti a lavori in ambienti pericolosi, ad es. in aree ristrette. 
É idoneo all’utilizzo nelle Zone classificate 1 e 2. Tetra 3 è in grado di monitorare 
quattro diversi tipi di gas e di visualizzarne le letture simultaneamente su un display. 
Le avvertenze sono rilasciate tramite una combinazione di allarmi sonori, un allarme 
visivo luminoso di LED blu/rossi lampeggianti e un vibratore interno. L’unità Tetra3 
è provvista di moduli sensori gas del tipo plug and play (i-module). Ogni sensore 
comprende nella sua custodia un circuito a microprocessore (intelligente) con infor-
mazioni relative al sensore stesso e alla sua calibrazione

Tetra 3 è azionata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio. É inoltre previsto un 
caricabatteria con una vasta gamma di opzioni.

Noi della Crowcon, ci rendiamo conto della necessità di un sistema di monitoraggio 
personale affidabile e resistente, che sia nello stesso tempo leggero, compatto, 
semplice da utilizzare ed economico. Tetra 3 prevede un solo pulsante operatore e 
un display intelligente, di facile utilizzo, con retroilluminazione. Le concentrazioni di 
gas vengono permanentemente monitorate e vengono visualizzate sul display con 
letture dei valori istantanei di gas, dei valori di picco e dei valori di media ponderata 
nel tempo (TWA). Tetra 3 è uno strumento di campionamento a diffusione, con 
l’opzione di utilizzo con aspiratore ad azionamento manuale. La configurazione e la 
registrazione dei dati/eventi è gestita dal software PC Portables di Crowcon, la con-
nessione dello strumento Tetra 3 al PC essendo realizzata tramite il carica batterie 
con porta seriale.

La forma e il design di Tetra 3 lo rendono uno strumento facilmente indossabile e 
non “invadente”, con una griglia antiscorrimento a garanzia di un utilizzo ottimale. 
Possibilità di acquisto di ulteriori accessori, ad es. tracolla e cinghia pettorale.

Tetra3 è stato progettato per garantire la massima semplicità d’uso, ridotta necessità 
di manutenzione e affidabilità estrema. Grazie a un processo progettuale innovativo 
e rigoroso, per realizzare il nuovo Tetra 3, abbiamo abbinato diverse funzioni dei 
nostri prodotti affidabili Tetra e Gasman.

Sensore gas i-module 
Tetra 3 utilizza una tecnologia di rilevamento con i-module plug and play. Ogni unità 
di rilevamento include il proprio elaboratore intelligente per la memorizzazione della 
configurazione dei sensori e dei dati di calibrazione. É possibile acquistare diversi 
sensori gas i-module che, una volta inseriti, saranno immediatamente pronti al 
funzionamento. Tetra3 può funzionare con un massimo di tre sensori i-module con 
visualizzazione simultanea sul display dei valori delle concentrazioni gas misurate e 
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delle informazioni di tutti i sensori sul display. Ciò è indice di assenza di ridondanza 
e d’investimento futuro garantito nell’unità Tetra 3, grazie alla possibilità di scambio 
dei sensori tra le varie unità o di configurazione della propria unità.come necessario, 
in base alla vostre necessità. La funzione Plug and play ridurrà i costi e la durata degli 
interventi di manutenzione; il sistema modulare intelligente eliminerà la necessità 
di calibrazione di ogni singolo sensore. Possibilità di acquisto di ulteriori i-moduli, 
pretarati dal proprio fornitore locale.

Meccanismi sicuri, anti-urto e involucro resistente
L’involucro Tetra 3 è stato realizzato con materiale resiliente, a garanzia di resistenza 
e flessibilità necessarie nell’ambito di condizioni operative difficoltose, tenuta stagna 
ad acqua e polveri secondo IP65 e IP67, e griglia anti-slittamento. La custodia è stata 
accuratamente ideata per semplificare le operazioni di riparazione, rimanendo, nel 
contempo, molto resistente. In caso di caduta dell’unità, non si verificherà alcuna 
interruzione d’alimentazione o di funzionamento, a garanzia di affidabilità ed eser-
cizio per molti anni. 

Software
I processi utilizzati nell’ambito della progettazione e dello sviluppo del software Tetra 
3 sono garanzia di un elevato livello di affidabilità e di resistenza. Tetra 3 è stata 
quindi progettata come sistema di monitoraggio gas personale totalmente sicuro. 
I circuiti interni includono un temporizzatore d’allarme esterno da cui il software 
monitorizza qualsivoglia malfunzionamento nell’unità, visualizzando in tal caso 
all’operatore un allarme per guasto. 
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II. Funzionamento

2.1 Sequenza di accensione
1.	 Verificare che l’unità sia posta in atmosfera pulita.

2.	 Accenderla 
Tenere premuto il pulsante operatore fino al lampeggio dei due LED rossi.

	 Lo strumento inizierà la sequenza di test dei segmenti dei display LCD 
sulla schermata dell’operatore, dei LED d’allarme rosso e blu, dell'allarme 
acustico e dell’allarme vibratore interno per circa 5 secondi. L'allarme 
acustico può essere tacitato premendo il pulsante. L’unità commuterà in 
modalità di riscaldamento visualizzando una sequenza di schermate – per 
maggiori dettagli fare riferimento alla pagina 3. Al termine della fase di 
riscaldamento, sarà visualizzato il menu di messa a zero automatica.

3.	 Menu di messa automatica a zero 
Fare clic una volta sul pulsante operatore per confermare la messa a 
zero automatica. Non premendo il pulsante operatore entro 10 secondi, 
Tetra 3 commuterà direttamente alla modalità Run senza effettuare la 
messa a zero. I sensori per gas infiammabili e per gas tossici verranno 
automaticamente tarati per leggere zero e il sensore per ossigeno verrà 
automaticamente tarato per leggere 20.9%.

	
NB) Nel caso in cui la messa automatica a zero non vada a buon fine, sarà 
visualizzato un messaggio d’avvertenza e, di fianco al sensore guasto, sarà 
apposta una ‘X’.

Verifica della batteria

Verificare in questa occa-
sione se la batteria è sufficien-
temente carica.

La funzione di messa a zero automatica 
può essere disabilitata o impostata per il 
funzionamento automatico, senza necessità 
di conferma da parte dell’utente: il menu di 
messa a zero automatica non sarà visualizzato. 
Fare riferimento al paragrafo VIII Interfaccia e 
software per PC

NB) durante la sequenza di riscaldamento, sarà visualizzata la data di calibrazione 
successiva. Nel caso in cui tale data sia scaduta o già passata, l’unità Tetra 3 
visualizzerà un messaggio d’avvertenza indicante la necessità d’esecuzione della 
calibrazione. Lo strumento può continuare a funzionare, tuttavia si raccomanda 
vivamente di procedere alla calibrazione in tempi brevi.

Tetra 3 può essere impostata, tramite il Software PC Portables, affinché si spenga 
automaticamente nel caso in cui la data indicata per la calibrazione sia già passata, al 
fine di evitare ulteriori utilizzi dello strumento.
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Spegnimento	 
Per spegnere l’unità, tenere premuto il pulsante operatore per 5 secondi. 
Sarà visualizzato il menu di spegnimento ‘OFF IN’. Continuare a tenere 
premuto il pulsante fino a totale spegnimento dell’unità.

2.2 Modalità Run
L’unità Tetra 3 visualizzerà, sulla schermata operatore, fino a 
4 diverse letture di valori del gas simultaneamente Di segui-
to, è mostrata una schermata tipica di visualizzazione dei 
valori di quattro gas.

Su ogni canale sarà visualizzato il nome del gas, le unità e 
il valore attuale. Acquisire familiarità con i gas monitorati 
sull’unità. Familiarizzare con le procedure sulla sicurezza e la 
salute in loco. Per informazioni sulle letture TWA e dei valori 
di picco, fare riferimento al paragrafo 2.4.

Segnali di sicurezza

Per rassicurare gli utenti sul corretto funzionamento dell’unità, l’unità TETRA 3 emetterà un 
breve bip ogni 10 secondo, unitamente al lampeggio del simbolo OK.

2.3 Guida ai simboli visualizzati sul display
Batteria
La batteria carica è rappresentata da un simbolo batteria con sei 
barre completamente piene. La batteria scarica sarà rappresentata 
da 1-2 barre. In caso di visualizzazione di barre vuote, il simbolo bat-
teria lampeggerà. L'allarme acustico emetterà dei bip d’avvertenza.

Nel caso in cui la batteria si scarichi eccessivamente, Tetra 3 visualiz-
zerà un messaggio d’avvertenza 'Batteria scarica' e si spegnerà.

Allarme TWA 
Tetra 3 visualizzerà l’allarme TWA qualora sia stata superata la 
soglia d’allarme per media ponderata temporale di 15 minuti o 8 
ore per gas tossici.
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2.4 Opzioni di visualizzazione
Tetra 3 prevede la possibilità di selezione di due ulteriori display:

Display dei valori di picco	  
Selezionando la modalità Picco, lo strumento visualizzerà il valore superiore 
dei gas infiammabili e tossici e il valore inferiore dell’ossigeno a partire 
dall’accensione dell’unità o dall’ultima messa a zero dei valori di picco.

	 Trascorsi 5 secondi, sulla schermata sarà visualizzato ‘Peak Clear’ (Picco 
azzerato). Premendo il pulsante entro 10 secondi, il valore di picco sarà 
azzerato. Non premendo il pulsante, sul display sarà visualizzato il valore di 
picco memorizzato.

	 Nella modalità Picco, i nuovi valori massimi del gas vengono memorizzati. 
All’uscita dalla modalità Picco, i valori di picco rimarranno memorizzati.

	 Questa funzione è utile per le verifiche verticali in ingresso dove lo 
strumento può essere ubicato sotto l’asse, piuttosto che in un tubo di 
campionamento.

Display TWA (Media ponderata temporale) 	  
Visualizza la media ponderata temporale di 8 ore (TWA) a fronte dei gas 
tossici, monitorati a partire dall’ultima accensione.

1. 	 Per visualizzare il resto del menu opzioni, fare doppio clic sul pulsante 
operatore.

2. 	 Fare clic 

una volta sul pulsante operatore per scorrere attraverso l’elenco. Dopo aver 
evidenziato la voce selezionata, fare doppio clic sul pulsante operatore.

	

10
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Sulla schermata operatore Tetra 3 saranno visualizzati i valori di picco o il 
simbolo TWA e le letture dei valori del gas saranno memorizzate.

	 Messa a zero

	 Lo strumento Tetra 3 è in grado di eseguire una messa a zero automatica, 
previa selezione della funzione Messa a zero dal menu. Al termine della 
messa a zero, lo strumento ritornerà in modalità di funzionamento 
normale.

2.5 Registrazione
Tetra 3 include la funzione di registrazione dati ed eventi cui è possibile accedere 
utilizzando il link di comunicazione con il Software PC Portables. Fare riferimento al 
paragrafo VIII. Nel registro eventi Tetra 3 vengono memorizzati l’ora e la data di una 
serie di eventi d’esercizio e di diagnostica, tra cui:

•	 Accensione e spegnimento

•	 Allarmi di livello 1 e livello 2, allarmi TWA ponderata temporale, 
attivazione allarme, disattivazione allarme e livello di picco durante 
l’allarme

•	 Messa a zero, calibrazione e test dei gas con risultato positivo o 
negativo

•	 Attivazione e disattivazione memorizzatore Pellistor

•	 La condizione della batteria viene registrata ogni qualvolta Tetra 
3 viene accesa o spenta e quando viene ricaricata o rimossa dal 
caricabatteria

•	 La lettura dei record di registrazione dati aggiorna i dati a intervalli 
predeterminati, normalmente ogni minuto.
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III. Batterie 

3.1 Batterie ricaricabili
Tetra 3 utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio che dovrà essere ricaricata 
solamente utilizzando il caricabatteria Crowcon. Una ricarica della batteria scarica 
pari a 5 ore garantirà una durata d’esercizio pari ad almeno 12 ore. Una batteria 
completamente carica garantirà 16 ore d’esercizio ininterrotto.

Carica della batteria
1.	 Posizionarsi in un’area sicura. 

2.	 Inserire l’alimentatore della batteria in una presa di rete.

3.	 Collegare l’alimentatore al 
caricabatteria. Inserire l’unità Tetra 3 
nel caricabatteria. 

	 Se l'unità è completamente nuova, 
la batteria completamente carica, 
il LED non si accende. Durante 
la ricarica lasciare l’unità spenta. 
A carica completa, il LED rosso si 
spegne. (Le prime unità avevano 
un LED verde che si illuminava al 
completamento della carica).Qualora 
si accenda l’unità durante la fase 
di ricarica, il simbolo della batteria 
visualizzata commuterà da vuota a 
piena. Scollegando l’alimentatore del 
caricabatteria, tale simbolo si aggiornerà entro 20 secondi e visualizzerà lo 
stato di ricarica effettivo. In modalità Run, a batteria completamente carica, 
il relativo simbolo visualizzerà sei barre piene.

4.	 Rimuovere l’unità Tetra 3 dal caricabatteria e accenderla per utilizzarla.

Il tempo di ricarica sarà maggiore nel caso in cui si accenda l’unità durante la 
fase di ricarica.
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IV. Allarmi
Tetra 3 prevede due livelli d'allarme istantanei per ogni sensore installato, denomina-
ti livello 1 e livello 2. In caso di sensori dei gas tossici, sono anche previsti due allarmi 
per media ponderata temporale (TWA), uno in caso di esposizione di breve durata 
(STEL): basato su una media ponderata temporale di 15 minuti e il secondo per 
esposizione a lungo termine: basato su una media ponderata temporale di 8 ore.

Le configurazioni degli allarmi sono impostate dal Software PC Portables Crowcon. 
É possibile effettuare le seguenti impostazioni:

Soglie d’allarme per ogni sensore: Gli allarmi 
di livello 1 e livello 2 possono essere impostati a 
fronte di ogni singolo sensore dei gas.

Tipo d’allarme: il tipo d’allarme può essere impostato a livelli crescenti di 
concentrazione dei gas o di diminuzione. Gli allarmi per l’ossigeno sono 
impostati, per default, in discesa a scopo di monitoraggio valori insuf-
ficienti.

Blocco allarmi: L’impostazione degli allarmi può regolarne l’attivazione 
o la disattivazione. In caso di blocco allarmi, sarà necessario premere il 
pulsante operatore per tacitarli. Si tratta dell’impostazione predefinita. Gli 
allarmi sbloccati saranno tacitati automaticamente non appena superata 
la fase di rischio dei gas.

Tacitazione allarmi: L'allarme acustico può essere impostato in modo tale 
da tacitare solamente l’allarme 1; premendo il pulsante operatore durante 
una fase d’allarme, ad es. in caso di presenza di gas pericolosi, l'allarme 
acustico e l’allarme vibrazioni saranno tacitati. I LED d’allarme continue-
ranno a lampeggiare.

Tono di segnalazione allarme acustico: al fine di garantire le migliori 
performance di monitoraggio, è possibile impostare diversi toni del allarme 
acustico.

In caso di Allarme per media ponderata temporale (TWA)
In caso di attivazione dell’allarme TWA per media ponderata da 
15 minuti o 8 ore, Tetra 3 commuterà in stato d’allarme e sarà 
visualizzato il simbolo TWA con le letture dei valori dei gas tossici. 
Entrambi questi allarmi non possono essere tacitati.
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V. Accessori per il montaggio

Clip cintura
Tetra 3 è provvista di una resistente clip ubicata nella parte posteriore dell’unità. 
Sollevare la piccola leva che consentirà di inserire l'unità alla cintura in modo più 
semplice.

Piastra di cablaggio universale
Crowcon fornisce una piastra di cablaggio universale che può essere utilizzata sia 
con cinghia pettorale o con tracolla.

Come indossare l’unità Tetra 3

Cinghia pettorale
Collegare la cinghia pettorale 
utilizzando il dispositivo di fis-
saggio M3 ubicato nella parte 
posteriore dell’unità. Creare una 
cinghia pettorale collegando 
una tracolla ai connettori supe-
riori e facendola passare attor-
no al collo, quindi collegando 
l’altra tracolla attorno alla vita, 
utilizzando i connettori laterali. 
Regolare le lunghezze fino a rag-
giungere una posizione d’eserci-
zio comoda dell’unità Tetra 3 

Tracolla
Dopo aver posizionato la piastra di cablaggio universale, collegare la tracolla ai con-
nettori superiori. Regolarli fino a raggiungere una posizione di lavoro comoda. Per 
l’elenco completo, vedere accessori, paragrafo XI.
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VI. Campionamento flusso

Collegamento della piastra adattatore flusso
Per eseguire il campionamento manuale con l’unità Tetra 3, è necessario montare 
una piastra adattatore di flusso sulla parte anteriore dello strumento.

1.	 Per installare l’adattatore di flusso o la piastra, agganciare la piastra in 
posizione sulle griglie del sensore e avvitare la vite ad alette finché la 
piastra sia accuratamente posizionata.

2.	 Collegare il tubo di campionamento o l’accessorio di campionamento 
flusso sull’ugello d’ingresso del gas.

3.	 Collegare la pompetta di aspirazione manuale sull'attacco uscita gas.

4.	 Per rimuovere la piastra dell’adattatore di flusso, svitare la vite ad alette e 
sollevare la piastra per estrarla dallo strumento.

Il tubo di campionamento fornito in dotazione ha normalmente una lunghezza di 2 m (6 
piedi). É possibile fornire tubi di campionamento di lunghezza superiore, ma in questo 
caso il tempo di campionamento dal punto di campionamento allo strumento Tetra 3 sarà 
maggiore. Qualora si utilizzi un tubo di lunghezza superiore, si raccomanda di verificare 
il tempo di risposta. I gas a concentrazione nota dovranno essere campionati su tutta la 
lunghezza del tubo da utilizzare e si dovrà prendere nota del tempo occorrente alla lettura 
del sensore per raggiungere i livelli di gas noti. Questo tempo dovrà essere considerato 
quale tempo minimo per il campionamento prima di poter effettuare la lettura dei valori.
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Strumenti di diffusione
Durante l’uso di un kit di aspirazione manuale, utilizzare l’aspiratore manuale in 
modo coerente. Crowcon raccomanda una pressione al secondo in modo tale da 
ottenere una velocità di flusso pari a circa 0,5 - 1 litro/min. Si raccomandano almeno 
10 pressioni per ogni campione.
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Kit di accessori Tetra 3 per il test del gas 
Gli accessori per il test dei gas corrispondono a un kit per il test dei gas ideato per effet-
tuare la prova dei gas del rilevatore multigas Tetra 3 utilizzando una miscela quadrupla 
di gas formulata appositamente, ad alta stabilità e di lunga durata. Tale kit può essere 
utilizzato con le unità Tetra 3 provviste di sensori di gas infiammabili, di ossigeno, di 
monossido di carbonio e di solfuro di idrogeno. Inoltre tutte le unità Tetra 3 provviste di 
questi sensori possono essere testate a fronte dei gas, utilizzando questo kit.

6.1 Test dei gas
Il test dei gas consente di verificare se il sensore risponde entro i limiti impostati a 
un gas applicato di composizione nota. Quanto sopra può essere effettuato ogni 
qualvolta lo si desideri, ma normalmente ad ogni utilizzo dell’unità Tetra 3. L’unità 
Tetra 3 determinerà lo stato di Accettazione/Non accettazione del test dei gas.

Affinché i test dei gas siano eseguiti in modo appropriato, verificare:

•	 che la miscela di gas quadrupla abbia una concentrazione di gas adeguata 
e che rientri nell’intervallo di validità specificato dal fornitore;

•	 che il percorso del flusso del gas sia a tenuta stagna; è importante 
verificare che la piastra di flusso sia adeguatamente fissata all’unità Tetra 
3 e che il tubo di uscita non sia in alcun modo ostruito, né che siano usati 
ulteriori spezzoni di tubo.

Il kit di accessori per il test dei gas viene fornito in una pratica confezione da tra-
sporto e include una bombola del gas contenente la miscela di gas quadrupla, un 
regolatore 'Trigger' con tubazione d’interconnessione, un magnete – utilizzato per 
attivare la modalità Test, una piastra dell’aspiratore da collegare all’unità Tetra 3 
e un tubo di aerazione. Il regolatore Trigger può essere azionato in due modi: (1) 
pressione costante – il flusso del gas rimane attivo finché si mantiene premuta la 
leva o (2) si blocca sollevando la leva.

6.2 Esecuzione del test dei gas
1.	 Verificare che l’unità Tetra 3 sia accesa e in normali condizioni d’esercizio.

2.	 Agganciare la piastra del flusso alla parte anteriore dell’unità e collegare il 
tubo dal regolatore Trigger.

	 Collegare il tubo di uscita al ‘vent gas away’ (aerazione gas) – non 
allungare il tubo, non ostruirlo e porre attenzione affinché non si formino 
dei nodi. 

3.	 Passare il magnete sull’etichetta nella parte anteriore dell’unità, in 
prossimità del pulsante principale. L’unità Tetra 3 inizierà il test dei gas e sul 
display sarà visualizzato 'GAS TEST'. Nella parte inferiore della schermata 
sarà visualizzata anche una barra d’avanzamento.
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4.	 Azionare il regolatore Trigger e applicare il gas all’unità Tetra 3 mentre la 
barra d’avanzamento è attiva.

5.	 Attendere il completamento della barra d’avanzamento (normalmente 30-45 
secondi). Sarà visualizzato un messaggio di conferma esecuzione o di errore. 
Per continuare a utilizzare lo strumento, scollegare il gas di prova e premere 
il pulsante principale. L’unità sarà ripristinata alla normale modalità operativa. 
(L’unità confronta quanto misurato dalla bombola con i valori standard del 
gas che dovrebbero essere contenuti nella bombola, di cui è a conoscenza).

6.3 Come eseguire un test di calibrazione in 
campo
Per eseguire un test di calibrazione in campo, mettere a zero innanzitutto l’unità 
Tetra 3° 15 minuti o meno prima dell’inizio delle procedure di test dei gas. 

1.	 Seguire quanto riportato ai punti da 1 a 3 al paragrafo 6.2, Tetra 3 
visualizzerà un messaggio in alternanza:

Calibrare?
Click per  

confermare in 10 
secondi

2.	 Per confermare la calibrazione, premere il pulsante entro 10 secondi.

	 Non premendo il pulsante di conferma calibrazione entro 10 secondi, il 
processo ritornerà alla fase di test dei gas di cui al paragrafo 6.2.

3.	 Effettuare la calibrazione dei gas secondo quanto riportato al punto 4 del 
paragrafo 6.2.

	 Tetra 3 visualizzerà una barra d’avanzamento nella parte inferiore, i nomi 
dei sensori dei gas installati saranno visualizzati in immagine inversa con 
una croce affiancata.

	 Azionare il regolatore Trigger e applicare il gas all’unità Tetra 3 mentre la 
barra d’avanzamento è attiva.

	 Non appena il gas inizia a fluire, l’unità Tetra 3 consentirà ai sensori di 
rispondere e quindi di regolare il valore di ogni canale del gas affinché 
corrisponda al valore di calibrazione memorizzato in ogni i-module dei 
sensori. La calibrazione sarà considerata positiva, qualora in tutti i canali 
rientri nei tempi ammessi. In caso di tarature errate in qualsiasi canale, 
questo sarà identificato con una croce e sarà visualizzato il messaggio ‘Gas 
test failed’ (Test dei gas non riuscito) e ‘Send for calibration’ (Necessità di 
calibrazione). In caso di test eseguito con successo, di fianco a ogni canale 
sarà visualizzata una spunta. 

4.	 Per interrompere il test di calibrazione, premere il pulsante in qualsiasi 
momento durante l’esecuzione del test.
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6.4 Cal/Test
Dopo aver selezionato e confermato la calibrazione, potrebbe verificarsi che uno o 
più (ma non tutti) sensori non siano abilitati per la calibrazione. In tal caso, i canali 
abilitati alla calibrazione saranno adeguatamente tarati, mentre per i canali non 
abilitati sarà effettuato solamente il test dei gas (bump)

Per default, i sensori dell’ossigeno non sono abilitati alla calibrazione poiché sono 
tarati al 20,9% in aria pulita nella fase di messa a zero.

6.5 Localizzazione guasti calibrazione/test 
dei gas
Anomalia Possibile causa Azione

Nessuna risposta ai gas Bombola del gas vuota Verificare il manometro, 
sostituire la bombola, 
secondo necessità

Tubo bloccato o annodato Verificare che non vi siano 
ostruzioni al flusso

Test dei gas di Tetra3 
non riuscito

Bombola del gas vuota Verificare il manometro, 
sostituire la bombola, 
secondo necessità

Bombola del gas scaduta Verificare la data e sostitui-
re secondo necessità

Tubo bloccato o annodato Verificare che non vi siano 
ostruzioni al flusso

Calibrazione fluttuante Tarare Tetra 3

Flusso del gas non avviato 
immediatamente

Ripetere il test, avviare 
immediatamente il gas

Calibrazione Tetra 3 
non riuscita

Bombola del gas vuota Verificare il manometro, 
sostituire la bombola, 
secondo necessità

Bombola del gas scaduta Verificare la data e sostitui-
re secondo necessità

Tubo bloccato o annodato Verificare che non vi siano 
ostruzioni al flusso

Calibrazione fluttuante Tarare Tetra 3

Tempo di stabilizzazione 
troppo breve

Reset tramite il software 
del PC
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Anomalia Possibile causa Azione

Tetra 3 supera il test ma 
non entra nella modali-
tà “calibrazione”

Menu zero non effettuato. 
Calibrazione non consenti-
ta dall’unità Tetra 3

Selezioni zero a partire 
dal menu. Invia l’unità per 
essere riconfigurata

Nota: rimuovere il regolatore dalla bombola del gas se non utilizzata per lungo 
tempo.

Per l’elenco dei componenti, fare riferimento al paragrafo XI.
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VII. Manutenzione e calibrazione
L’unità Tetra 3 è stata progettata per funzionare, nella maggior parte delle con-
dizioni, praticamente senza necessità di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di 
eseguire la manutenzione di routine di alcuni piccoli componenti 

Informazioni generali
Per mantenere il pannello di visualizzazione e il pulsante operatore privo di accumuli 
di sporcizia, pulire regolarmente l’unità Tetra 3 con un panno inumidito.

Messa a zero e calibrazione
L’unità Tetra 3 viene fornita con funzione di messa a zero automatica all’avviamento. 
Questa funzione può essere configurata a fronte di un funzionamento automatico, 
su conferma dell’utente (fare riferimento alla guida rapida) o disabilitata. Questa 
configurazione può essere impostata tramite il Software PC Portables Crowcon, fare 
riferimento al paragrafo VIII. Il menu dell’unità Tetra 3 include la funzione di messa 
a zero. Fare riferimento al paragrafo II, punto 2.4.

Crowcon raccomanda di effettuare almeno un test del gas ogni mese in modo tale 
da verificare il corretto funzionamento dei sensori. Dovrà essere effettuato un test 
dei gas di composizione nota al fine di verificare la risposta dei sensori e la funzione 
d’allarme.

La calibrazione dello strumento di tutti i sensori dovrà essere eseguita a intervalli 
regolari di 6 mesi.

Metodo di calibrazione
La calibrazione dell’unità Tetra 3 può essere eseguita sia tramite il Software PC 
Portables, sia utilizzando il kit di accessori per il test dei gas. Qualora si utilizzi il 
software per PC portatile, la calibrazione potrà essere effettuata sia utilizzando 
delle singole miscele di gas e tarando ogni sensore in sequenza, sia utilizzando una 
miscela multigas eseguendo una calibrazione simultanea. Il kit di accessori per il 
test dei gas consente di eseguire la calibrazione con una miscela quadrupla di gas a 
fronte delle combinazioni standard di 4 gas: gas infiammabili, ossigeno, monossido 
di carbonio e solfuro di idrogeno.

Calibrazione del sensore di ozono
La natura reattiva dell’ozono (O3) impone procedure speciali nel caso della calibra-
zione di rivelatori gas con sensori di ozono. 

Prima di aprire la custodia dello strumento per cambiare qualsiasi componente interno, 
risulta essenziale prendere le necessarie precauzioni per la protezione ESD. 


